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附件 1-4

食品快速检测结果验证规范（征求意见稿）

第一条 为科学组织食品快速检测（以下简称“食品快

检”）结果验证，制定本规范。

第二条 食品快检结果验证是将食品快检结果通过与实

验室检验结果比对等方式，验证食品快检结果准确性的过

程。

第三条 省级市场监管部门负责委托验证单位开展本辖

区食品快检结果验证工作，原则上验证单位不超过 10 家。

第四条 验证单位应具备以下条件：

（一）具有独立法人资格，拥有完善的检验检测机构管

理体系；

（二）具有食品检验检测机构资质，且相关验证项目通

过资质认定；

（三）具有与食品快检结果验证工作相匹配的场所环

境、设备设施、人员及技术能力；

（四）近 3 年无违法违规行为；

（五）同等条件下，可优先考虑食品复检机构。

第五条 省级市场监管部门应组织制定或审核食品快检

结果验证实施方案，确保验证数据和结论客观、公正、可追
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溯，不得出具虚假检验数据和验证报告。

第六条 市（地、州、盟）辖区内开展食品快检最多的

检测机构和检测量最多的食品快检产品，一般应参加食品快

检结果验证。其他食品快检机构可自愿申请参加食品快检结

果验证。

第七条 开展食品快检结果实验室验证时，对于食品快

检结果呈阳性的，要组织参加验证，对于同一品种同一项目

食品快检结果阴性的，也应抽取一定量样品进行验证。

第八条 参加实验室验证的食品快检机构和产品，食品

快检阳性检出率最高或者最低的，还可以组织开展盲样验

证。由省级市场监管部门组织制备盲样，发放快检结果验证

单位。盲样检测所采用的阳性样品与阴性样品应数量相当。

第九条 盲样验证如使用基质加标样品作为阳性样品，

目标物为禁用物质时，其目标物含量原则上不高于参比方法

检出限的 3 倍；目标物为有限量要求的物质时，其目标物含

量原则上不高于标准限量的 3 倍。样品也可采用实际阳性和

阴性样品。

第十条 食品快检结果实验室验证可纳入食品安全监督

抽检计划，并参照使用国家食品安全监督抽检采用的相关标

准和检验方法。

第十一条 食品快检结果实验室验证的判定要求如下：
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（一）当快检结果呈阳性，其对应项目的实验室验证结

果大于或等于快检检出限（最低检出水平）的最大负偏离（一

般情况不超过 20%，对于痕量物质检测时可达 30%）时，则

判定为验证通过。

（二）当快检结果呈阴性时，实验室验证结果小于快检

检出限水平，则判定为验证通过，反之为不通过。

（三）对于存在不可避免的交叉反应，比对结果难以判

定时，可视为可疑，但应报告比对实验情况。

第十二条 省级市场监管部门对验证单位食品快检结果

定期或不定期组织审核，并将验证结果录入国家食品安全抽

样检验信息系统，对食品快检结果准确率进行动态排名。

第十三条 省级市场监管部门对验证单位进行监督和现

场检查。对数据造假等严重违规行为的验证机构和有关人

员，予以通报批评，取消验证资格，并提请主管部门给予处

理和责任追究。


